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Communiqué de synthèse



La Drire contrôle les instruments de mesure dans
 115 garages automobiles de la région Centre : 

90 % des instruments en règle, 10 % refusés.

En novembre 2007, la DRIRE du Centre a mobilisé 9 agents, pendant une semaine, pour contrôler les instruments de mesure dans 115 garages automobile de la région. 

L’objectif de cette campagne de contrôle était double :

· s’assurer que les instruments utilisés pour le contrôle des gaz émis par les véhicules (analyseurs de gaz et opacimètres) sont bien vérifiés annuellement par des organismes agréés.
· contrôler que les manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques sont bien d’un modèle approuvé. 
Les agents de la Drire ont ainsi inspecté 432 instruments (263 manomètres, 106 analyseurs de gaz, 63 opacimètres).  Globalement, 390 instruments (90 %) étaient en règle et 10 % ont été refusés ou mis hors service. Néanmoins, le taux d’instruments refusés atteignait près de 19 % pour les analyseurs de gaz et plus de 22 % pour les opacimètres qui sont particulièrement importants pour le contrôle de la pollution émise par les véhicules.

La DRIRE a constaté des écarts aux exigences de la métrologie pour 42 instruments. Elle a prononcé 34 refus matérialisés par une vignette rouge avec obligation de remise en conformité pour 20 analyseurs de gaz (contrôle des véhicules essence) et 14 opacimètres (contrôle des véhicules diesel) qui présentaient un retard de vérification périodique chez 27 détenteurs. 8 manomètres, qui étaient soit d’un modèle non conforme ? soit détériorés, ont été mis hors service.

Par ces contrôles, réalisés dans le cadre d’une opération nationale, la DRIRE s’assure que le consommateur n’est pas lésé et que les contrôles de sécurité et de pollution des véhicules réalisés par les garagistes donnent des résultats exacts.
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Département
Nombre détenteurs contrôlés
Nombre

Analyseurs de gaz

contrôlés


Nombre

opacimètres

contrôlés
Nombre

Manomètres

contrôlés
Nombre

total d’instruments refusés ou mis hors service










Cher
11
9
4
15
4

Eure-et-Loir
32
26
21
64
7

Indre
8
8
5
16
10

Indre-et-Loire
25
25
8
77
7

Loir-et-Cher
11
9
5
45
3

Loiret
28
29
20
46
11

Centre
115
106
63
263
42

Nombre d’instruments refusés

20

soit

18,9%
14

soit

22 ,2%
8

soit

3%
42 

soit

9,7%

La réglementation et l’organisation du contrôle des instruments de mesure

La DRIRE n'effectue plus elle-même les vérifications d'instruments de mesure. Elle assure la surveillance des vérificateurs auxquels elle a délégué ces opérations. Par ailleurs, elle effectue a posteriori un contrôle par sondage du parc d'instruments de mesure en service afin de s'assurer que les détenteurs font bien vérifier leurs instruments.
Quels sont les instruments vérifiés ?
Certains instruments de mesure sont soumis au contrôle de l’Etat. Ils sont vérifiés périodiquement pour vérifier leur exactitude et assurer la qualité des mesurages, notamment ceux utilisés :

· dans le cadre des transactions commerciales, par exemple :

· les balances (instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

· les pompes à essence 

· les ensembles de mesurage sur camion

· les taximètres,

· dans le cadre de la sécurité, par exemple : 

· les radars pour le contrôle de la vitesse des véhicules (cinémomètres),

· les éthylomètres (contrôle de l’alcoolémie des conducteurs),

· dans le domaine de l’environnement, par exemple, les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs de véhicules, les opacimètres.

Comment s’effectuent les vérifications ?

L’Etat a délégué les vérifications à des organismes agréés par la DRIRE qui vérifient régulièrement les instruments, selon une périodicité adaptée à leur catégorie, de 1 à 5 ans en général. La DRIRE assure la surveillance de ces organismes par des contrôles inopinés et des audits de l’organisation mise en place.

Les vérifications après réparation s’opèrent dans le cadre du système d’assurance qualité du réparateur ou sont effectuées par des organismes indépendants. Les organismes chargés de l’approbation des systèmes d’assurance de la qualité et les organismes chargés de la vérification après réparation sont désignés par l’Etat.

La surveillance des instruments de mesure par les organismes agréés

Comment les organismes agréés réalisent-ils leurs vérifications ?

Les organismes agréés effectuent pour les analyseurs de gaz et opacimètres une vérification périodique qui comprend : 

· un examen technico-administratif pour s’assurer de leur conformité à un modèle approuvé et de la présence des scellements, garants d’une utilisation non frauduleuse,

· des essais métrologiques, pour s’assurer de l’exactitude des mesures effectuées.

Lorsque l’organisme a terminé son contrôle :

· si l’instrument est conforme : il appose une vignette verte, visible du consommateur, sur l’instrument. Cette vignette précise la limite de validité du contrôle.

· si l’instrument n’est pas conforme, il appose une vignette rouge. L’instrument doit alors être mis hors service jusqu’à sa remise en conformité par un organisme agréé. 

· il remplit le carnet métrologique de l’instrument qui retrace les contrôles effectués. Ce carnet est le document réglementaire qui assure la « traçabilité » de tous les contrôles et interventions réalisés sur l’appareil. Son détenteur doit le tenir à la disposition des réparateurs ou des vérificateurs et des agents de la DRIRE.

La surveillance effectuée directement par la Drire
La Drire assure la surveillance du parc d’instruments de mesure en service. Elle peut ainsi :

· s’assurer de la conformité des instruments de mesure utilisés, notamment qu’ils sont à jour des vérifications obligatoires,

· détecter les fraudes éventuelles,

· connaître l’état général du parc d’instruments en service sur le territoire national.
Comment ?

La DRIRE effectue, de façon inopinée : 

· des contrôles administratifs : vérification de la présence des marques de vérification et des marques de scellements, présence et qualité des documents administratifs  (carnet métrologique).

· des contrôles techniques : réalisation d’essais métrologiques.
Tout contrôle d’un instrument de mesure, administratif ou technique, donne lieu à l’établissement d’un compte rendu de visite. La fiche est conservée par la DRIRE.

En cas d’instrument non conforme, la Drire remet un bulletin de refus en mentionnant le motif de refus et neutralise la vignette verte en la recouvrant d’une vignette rouge. La remise du bulletin de refus est consignée sur le carnet métrologique. Si le cas le nécessite, la Drire délivre soit un avertissement écrit, soit un avis de procès-verbal et procède à la mise sous scellés des instruments.


Les sanctions

Les agents qui mettent en oeuvre les sanctions sont commissionnés et assermentés.

Plusieurs degrés de sanctions

· apposition de la marque de refus et délivrance d’un bulletin de refus

Si l’instrument est non conforme à la réglementation, la DRIRE appose la marque de refus sur l’instrument (vignette rouge ou poinçon croix de refus) et délivre un bulletin de refus au détenteur.
· Délivrance d’un avertissement écrit

Si l’infraction constatée n’est pas importante, l’agent rédige sur place un avertissement écrit en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au détenteur et conserve un exemplaire. L’avertissement indique les modalités de remise en conformité (régularisation de la situation par un organisme agréé ou désigné ou mise hors service de l’instrument) et le délai de transmission à la DRIRE de la preuve de la régularisation (contrat de l’organisme, carnet métrologie rempli, attestation sur l’honneur du détenteur de la mise hors service). La DRIRE s’assure de la régularisation en relançant le commerçant et/ou en effectuant un autre contrôle sur place.

· Etablissement d’un procès-verbal

S’il s’agit d’une infraction importante, la DRIRE met en œuvre des sanctions pénales. Elle informe le responsable de l’instrument. Elle rédige en deux exemplaires l’avis de procès verbal (de préférence sur place ou dans un délai de 3 jours francs). Elle en conserve un exemplaire et remet l’autre au détenteur. 

La DRIRE rédige le procès-verbal dans un délai de 20 jours francs et le transmet au procureur de la République.
· Saisie de l’instrument ou apposition des scellés

Si l’infraction est grave -appareil présentant des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique (fraude, instrument déjà non conforme…), la DRIRE saisit l’instrument, conformément aux articles 14 et 26 du décret du 20 novembre 1944. 
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Depuis le 11 octobre 2007, la DRIRE du Centre


 est certifié ISO 9001 version 2000 �pour l’ensemble de ses activités.�Voir le � LIENHYPERTEXTE "http://www.afaq.org/certification=300461192548" ��certificat électronique�
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